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Konformitatszertifikat Nr. 259-15131

Gegenstand H.d.O.-Hoérgerét
Audio Service, Typ AS Hérluchs ICP RIC 16

Auftraggeber Horluchs Gehérschutzsysteme GmbH&Co.KG
Bergseestrasse 10
D-91217 Hersbruck

Vertrieb Horluchs Gehérschutzsysteme GmbH&Co.KG,
D-91217 Hersbruck
Hersteller Audio Service GmbH, Herford (D)
Anforderungen Das Hoérgerat wurde gemass den Anforderungen der Weisung

fur die technische Horgeréateprifung des Bundesamtes fur Met-
rologie METAS vom 16. Januar 2012 gepruft.

Bestétigung Das Hoérgerat erfullt die Anforderungen. Die Konformitat wird
aufgrund der Prifresultate des Deutschen Horgerate Instituts
(DHI), Lubeck, festgestellt. Eine vom DHI bescheinigte Kopie
des Datenkatalogs des Herstellers ist im METAS hinterlegt.

Datum der Messung 18. April 2016

3003 Bern-Wabern, 23. Dezember 2016

Fur die Prufung Labor Akustik und Vibration
B kA ﬂfum ,//
Kurt Zumbrunnen Dr. Christian Hof, Laborleiter
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